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Қызмет көрсету мерзімі шарт жасалған сәттен бастап және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері: 0
Кепілдік мерзімі (айлармен) 12



Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге
де бастапқы деректердің сипаттамасы

ТЕХНИҚАЛЫҚ ТАПСЫРМАСЫ «Орталықтандырылған зарарсыздандыру бөлімшесінің (ОЗБ) жабдықтарына жөндеу, қосалқы бөлшектерді ауыстыру және
техникалық қызмет көрсету» 1. Осы техникалық тапсырманың мақсаты «Орталықтандырылған зарарсыздандыру бөлімшесінің (ОЗБ) жабдықтарын жөндеуге,
ауыстыруға және техникалық қызмет көрсетуге» (бұдан әрі – Техникалық тапсырма) әлеуетті өнім берушілерге (орындаушыларға) Орталықтандырылған
зарарсыздандыру бөлімшесінің жабдықтарын (бұдан әрі – ОЗБ жабдығы) жөндеуге, ауыстыруға және техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды
белгілеу болып табылады. 2. Тапсырыс беруші: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 125 мекенжайында орналасқан «Акушерлік, гинекология және
перинатология ғылыми орталығы» АҚ. 3. ОЗБ жабдықтарын жөндеу, ауыстыру және техникалық қызмет көрсету бойынша негізгі міндеттер мынадай
қызметтер көрсету (жұмыстарды орындау) болып табылады: 3.1. жүйенің түйіндері мен элементтерінің ақаулығын тексеру; 3.2. тораптар мен құрылғылардың
істен шығуын болдырмау бойынша қажетті кешенді іс-шараларды жүзеге асыру; 3.3. апта сайын, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде үздіксіз
жұмысты қамтамасыз ету, жүйенің ақауларға төзімділігінің кешенді профилактикасын, сондай-ақ тозуды азайту жөніндегі шараларды жүргізу мақсатында; 3.4.
жүйенің бағдарламалық бөлігі мен басқару блоктарының жүйелері мен механизмдерінің жұмысын үнемі тексеру; 3.5. жоспарлы (шұғыл, кешенді) жөндеу
бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларын жасау; 3.6. төтенше жағдай туындаған кезде ақаулықты жою уақыты 2 (екі) сағаттан аспайды. Елеулі
бұзылу жағдайында жою уақыты жабдықтың істен шығуы анықталған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағаттан аспауға тиіс. 3.7. стерилизациялық камераны
гидравликалық сынау, стерилизатор камерасы мен бу генераторын сыртқы және ішкі тексеру. 4. Орындаушының авариялық қызметі үздіксіз режимде жұмыс
істеуі тиіс: тәулігіне 24 (жиырма төрт) сағат, аптасына 7 (жеті) күн, қызмет көрсетудің барлық мерзімі ішінде. 5. Орындаушы көрсетілген қызметтердің
(орындалған жұмыстардың) түпкілікті нәтижелеріне – кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді. 6. Орындаушы өз есебінен және өз күшімен қосалқы
бөлшектерді, шығыс материалдарын, мүкәммалды, материалдарды және т. б. сатып алуды жүзеге асыруы тиіс (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды
ұсына отырып), техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге байланысты қызметтерді көрсетуге (жұмыстарды орындауға) арналған, қызметтерді тиісінше
көрсету (;ұмыстарды орындау) үшін қажетті және қорытынды бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт. 7. Қызмет көрсету (жұмыстарды орындау) мерзімі:
Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап, ай сайын және Тапсырыс берушінің алдын ала өтінімі бойынша. 8. Осы Техникалық
тапсырмаға және жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) барлық түрлерін орындағаннан кейін,
сондай-ақ ОЗБ жабдығын пайдалануға берудің 72 (жетпіс екі) сағаты өткеннен кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін
жасайды және тапсырысшымен қағаз жеткізгіште және Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша шығармашылық фотоесепті ай сайынғы құжаттаманы
ұсынады. электрондық нұсқа. 9. Қосалқы бөлшектерді жөндеу және ауыстыру бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына қосалқы бөлшектердің (шығыс
материалдарының, тораптардың, агрегаттардың және т.б.) құны және іске қосу-реттеу жұмыстарының құны кіреді. 10. Орындаушы аса маңызды жабдыққа
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсеткеннен кейін Тапсырыс беруші олардың орындалғанын растайды және одан әрі пайдалану үшін ОЗБ
жабдығын қабылдайды, бұл туралы Орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) тапсыру-қабылдау актісі жасалады және техникалық қызмет көрсету
журналына (ТҚК) жазба жасалады. 11. ОЗБ жабдығы ақаулы болған жағдайда, өтінімді жөндеу бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіні (жазбаша нысанда),
ОЗБ жабдығының жай-күйі туралы хабардар етуге (хабардар етуге) және қажет болған жағдайда жабдықты немесе оның қосалқы бөлшектерін ауыстыру
жөнінде нұсқама (ұсыныс) беруге міндетті. 12. ОЗБ жабдықтарын жөндеу, қосалқы бөлшектерді ауыстыру және техникалық қызмет көрсету бойынша негізгі
және міндетті талаптар: 12.1. лицензиялауға жататын қызмет түрлерін жүзеге асыратын Орындаушының құқық қабілеттілігі Қазақстан Республикасының
Лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті лицензияның электрондық көшірмесін беру арқылы расталады; 12.2. Орындаушы электр
қондырғыларында жұмыс істеу нормалары мен қағидаларын білуін тексере отырып, электр қауіпсіздігі бойынша 3-ші рұқсат беру тобының (1000В дейін)
электр қондырғыларымен жұмыс істеу құқығын растайтын өз қызметкерлеріне құжаттардың көшірмелерін ұсынады; 12.3. Орындаушы жұмыстарды
ұйымдастыру және орындау (қызметтер көрсету) кезінде Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау туралы қолданыстағы заңнамасын және Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілері түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтауға, сондай-ақ техника
қауіпсіздігі, өртке қарсы қауіпсіздік, өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларының нормалары мен талаптарын сақтауға және санитариялық нормалар мен
қағидаларды сақтауға міндетті; 12.4. Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) барысында Орындаушы қызметкерлерінің өмірі мен
денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапты болмайды; 12.5. жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде Орындаушы маманның арнайы киімнің,
арнайы аяқ киімнің, қорғау құралдары мен мүкәммалдың болуы; 12.6. Орындаушының штатында медициналық техника өндірушісінен тиісті медициналық
жабдыққа қызмет көрсету құқығына сертификаты бар инженер немесе техникалық қызметкер (сервистік қызмет көрсету техникасы) болуға міндетті – кемінде
2 қызметкер; 12.7. Орындаушы қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес қызмет көрсетуге және жөндеуге
рұқсат беру үшін ОЗБ жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі инженерге (немесе оларға ұқсас) сертификаттардың (куәліктердің) көшірмелерін ұсынады-1
қызметкер; 12.8. Орындаушы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына құжат ұсынуға құқылы; 12.9. ОЗБ жабдықтарын жоспардан
тыс жөндеу бойынша қосымша жұмыстар (қызметтер) немесе жұмыстар (қызметтер) Тапсырыс берушінің өтінім-өкімдері бойынша тиісті актілерді ресімдей
отырып жүргізіледі. 13. Қызмет көрсету (жұмыстарды орындау) кезінде пайдаланылатын барлық материалдар жаңа болуы және дайындаушы зауыттың
сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Сынуды (істен шығуды) жою үшін Орындаушыда көрсетілген қосалқы бөлшектердің, шығыс материалдарының,
тораптардың, агрегаттардың және басқалардың болуы міндетті. 14. Тапсырыс берушінің жұмысында келесі жабдықтары бар: 1. Аквадистиллятор электр
ДЭ-25м – 1 бірлік (2022ж.ш.). Қажет болған жағдайда және ДЭ-25м Аквадистилляторы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар
мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • ИПМГ.645329.008 электр қалқаны; • Тарату қалқан пластикалық IP40 CNK 40-8-1 tekfor; • ЛСК-47
(зеленая) TDM сигнал шамы; • ЛСК-47 (красная) TDM сигнал шамы; • SB7-CAL35 tekfor түймесі -1 бірлік; • Модульдік контактор КМ40-40 IEK; • ВА47-29 3Р
32а х-ка с ТУ 2000АГИЕ641235.003 ажыратқыш автоматты; • ИЮТЕ681827.001 буландырғыштар; • ИЮТЕ681817.107 электр жылытқыштары; • Шар клапаны
(су) көбелегі; • 68х1,5 типті медициналық резеңке түтік немесе 8х2,0 дл медициналық ПВХ түтік.0,5 м; • Радиоэлектрондық элементтер; • Шлангілер. 2. ВФЭ -
2/09 СММО дезинфекциялық камерасы - 1 бірлік (2000ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ВФЭ-2/09 дезинфекциялық камерасы істен шыққан жағдайда
Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Бу түзуші; • Қыздыру элементтері; • Қауіпсіздік торы; •
Формалинге арналған буландырғыш; • Коллекторлық тығыздағыштар; • Басқару қалқаны; • Су төгетін коллектор; • ТКП-160 сг м2 термометрі; • ТУ 25.
11663-76 СП2К түзу термометрі; • Клапаны бар шығатын түтік; • Су деңгейінің көрсеткіші; • Киім ілгіш; • Кран жинағы бар шұңқыр; • Су төгетін құбыр ½ ; •
Клапан құбырын бекітуге арналған 8 шайбасы бар M8 Болт; • Шығару құбырының тығыздағышы; • Кітап сөресі; • Жоғары шыны 100 мл; • Ауаға арналған
электр жылытқыштар; • Электр су жылытқыштары; • Сақтандырғыш; • Тиеу және түсіру бөлімдеріне арналған тығыздағыштар; • ТЭН-ге арналған төсемдер; •
Шлангілер; • Радиоэлектрондық элементтер. 3. ГП-160–ПЗ ауа стерилизаторы– 1 бірлік (2021ж.ш). Қажет болған жағдайда және ГП-160–ПЗ ауа стерилизаторы
істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • 681819.043-01 КИУС құбырлы
электр жылытқыштары; • К78-17-А-450В-3 мкФ±10%-В ТУ 6261-001-07594095-95 конденсаторы; • R2E180-AN05-33 электр қозғалтқышы; • CRZ 2005 CLASS:В
элементі, сезімтал термометриялық платина; • Қосқыштар; • Ту 95-S (235C,1000мм) температура датчигі-релесі; • В10-753 10А 250В ТУ 3464-002-02952612-93
шанышқы; • 1-32-09 У3 ГОСТ 25671-83 Қосқыш; • В10/16-759 (АВС) ТУ 3464-002-02952612-93 Шанышқы; • Қуат блогы; • КИУС.687281.055-01 коммутация
тақтасы; • 1-32-09 У3 ГОСТ 25671-83 Қосқыштар; • KSD225AC8 (Cosmo) көтерме релесі; • АЛ307КМ бірлік индикаторының 1ААО.336.076 ТУ нұсқасы; •
R595,250V,15A AC,125/250 Neon Lamp қосқышы; • 1-33-09 У3 ГОСТ 25671-83Қосқыштар; • Басқару және индикация тақтасы; • HU-5 розеткасы; • HU-4
розеткасы; • Экран. 4. ГК-100-3 стерилизаторы – 1 бірлік (2009ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ГК-100-3 стерилизаторы істен шыққан жағдайда Орындаушы
мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Балқытылатын VP 1-1 0,5А кірістіру; • Сақина; • Тығыздағыш (бу
генераторының қақпағының астында); • Су көрсеткіші шыны D 12x3 l = 258 мм; • МН-26-0, 12-1 сигнал шамы; • АСЛ-1-24-1-1-1 жарық сигналды арматурасы,
боялмаған; • Құбырлы электр жылытқыштар; • Шайбалар; • КСК-18 қорабы; • Бу сөндіргіш; • Бикс стенді; • Диодтар; • Түзеткіштер; • Транзисторлар; •
Манометр; • Ажыратқыштар; • Стартерлер; • Реле; • Қосқыштар; • Шарлы крандар; • Датчиктер; • Электродтар; • Қауіпсіздік клапандары; • Қысқыштар; •
Бұрандалар; • Бұрандалармен жинақталған қысқыштар; • D 12x3, L=258mm көрсеткіш шыны; • Сүзгілер; • Құбырлы электр жылытқыштар (ТЭН); •
Тығыздағыш (зарарсыздандыру камерасының қақпағы үшін); • Тығыздағыш (бу генераторы үшін); • Шлангілер; • Жылытуға арналған төсемдер; •
Радиоэлектрондық элементтер. 5. ГК-100 «СММО» автоматты басқару жүйесі бар бу стерилизаторы - 1 бірлік (2022ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ГК-100
«СММО» автоматты басқару жүйесі бар бу стерилизаторы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға
(жөндеуге) міндетті: • Қақпақ (деңгей көрсеткіші астында); • Тығыздағыш (зарарсыздандыру камерасының қақпағының астындағы тығыздағыш); • Сақина (бу
генераторының қақпағының астындағы тығыздағыш); • Жылытуға арналған төсемдер; • Шыны түтік 12х1, 5-260; • Электр жылытқыштар (қыздыру
элементтері); • Балқытылған кірістіру; • Шайбалар; • VT.151 кері клапаны; • Төсеу; • Тірек; • Камера құлпы кілті; • КБ 25-08 ТУ 16.536.151-80 Терминал блогы;
• WAGO 261-108 желім блоктары; • КБ 25-04 ТУ 16.536.151-80 Желім блогы; • ВБИ-М12-60У-1131-Л датчигі; • ВА 47-29,3РС25А қосқышы; • ВП1-1 АГО 481.303
ТУ балқытылатын кірістіру; • ДВП-4 сақтандырғыш ұстағышы; • Магниттік PM стартері-12-025 100 UHL4 (1z) tu 16-89, IGFR 644236.033 tu; • 5p моншақ
стерилизаторын басқару блогы; • Түймелер; • SMART SP61355 220B 50Гц электромагниттік Клапан; • Қос SMART SP61355 220B 50Гц электромагниттік
клапан; • VXS245FZ1GA электромагниттік клапан; • EVXP214OS-04F-4T электромагниттік клапан; • ЭСА-12К жарық сигналды арматурасы; • JNR15S100L
термисторы; • JVR14N391K Варистор; • ДТС 044-Pt100.C2/1,5 кедергісінің термиялық түрлендіргіші; • ДТС 044-Pt100.C2/0,8кедергісінің термиялық
түрлендіргіші; • Деңгей сенсорлары; • Сүзгі; • Конденсаторлар К73-17-400В-1мкф; • C2-33n-0,5-330k±10 резисторлары; • WAGO 261-104 терминал блогы. 6. ГК
-100-3 стерилизаторы – 1 бірлік (2010ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ГК-100-3 стерилизаторы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді,
тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Балқытылатын VP 1-1 0,5 А кірістіру; • Сақина; • Тығыздағыш (бу генераторының қақпағының
астында); • Су көрсеткіші шыны D 12x3 l = 258 мм; • МН-26-0, 12-1 сигнал шамы; • АСЛ-1-24-1-1-1 жарық сигналды арматурасы, неокр.; • Құбырлы электр
жылытқыштар; • Шайбалар; • КСК-18 қорабы; • Бу сөндіргіш; • Бикс стенді; • Диодтар; • Түзеткіштер; • Транзисторлар; • Манометр; • Ажыратқыштар; •
Стартерлер; • Реле; • Қосқыштар; • Шарлы крандар; • Датчиктер; • Электродтар; • Қауіпсіздік клапандары; • Қысқыштар; • Бұрандалар; • Бұрандалармен
жинақталған қысқыштар; • D 12x3, L=258mm көрсеткіш шыны; • Сүзгілер; • Құбырлы электр жылытқыштар (ТЭН); • Тығыздағыш (стеркамера қақпағы үшін);
• Тығыздағыш (бу генераторы үшін); • Шлангілер; • Жылытуға арналған төсемдер; • Радиоэлектрондық элементтер. 7. ГК-100-3 стерилизаторы – 1 бірлік
(2012ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ГК-100-3 стерилизаторы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды
ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • ВП 1-1 0,5А Балқытылатын кірістіру; • Сақина; • Тығыздағыш (бу генераторының қақпағының астында); • Су көрсеткіші
шыны D 12x3 l = 258 мм; • Мн-26-0, 12-1 сигнал шамы; • АСЛ жарық сигналды арматурасы-1-24-1-1-1, неокр.; • Құбырлы электр жылытқыштар; • Шайбалар; •
ПИК-18 қорабы; • Бу сөндіргіш; • Бикс стенді; • Диодтар; • Түзеткіштер; • Транзисторлар; • Манометр; • Ажыратқыштар; • Стартерлер; • Реле; • Қосқыштар; •
Шарлы крандар; • Датчиктер; • Электродтар; • Қауіпсіздік клапандары; • Қысқыштар; • Бұрандалар; • Бұрандалармен жинақталған қысқыштар; • D 12x3,
L=258mm көрсеткіш шыны; • Сүзгілер; • Құбырлы электр жылытқыштар (қыздыру элементі); • Тығыздағыш (стеркамера қақпағы үшін); • Тығыздағыш (бу
генераторы үшін); • Шлангілер; • Жылытуға арналған төсемдер; • Радиоэлектрондық элементтер. 8. ГК -100-3 стерилизаторы – 1 бірлік (2008ж.ш.) Қажет
болған жағдайда және ГК-100-3 стерилизаторы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге)
міндетті: • ВП 1-1 0,5А Балқытылатын кірістіру; • Сақина; • Тығыздағыш (бу генераторының қақпағының астында); • Су көрсеткіші шыны D 12x3 l = 258 мм; •
Мн-26-0, 12-1 сигнал шамы; • АСЛ жарық сигналды арматурасы-1-24-1-1-1, неокр.; • Құбырлы электр жылытқыштар; • Шайбалар; • ПИК-18 қорабы; • Бу
сөндіргіш; • Бикс стенді; • Диодтар; • Түзеткіштер; • Транзисторлар; • Манометр; • Ажыратқыштар; • Стартерлер; • Реле; • Қосқыштар; • Шарлы крандар; •
Датчиктер; • Электродтар; • Қауіпсіздік клапандары; • Қысқыштар; • Бұрандалар; • Бұрандалармен жинақталған қысқыштар; • D 12x3, L=258mm көрсеткіш
шыны; • Сүзгілер; • Құбырлы электр жылытқыштар (қыздыру элементі); • Тығыздағыш (стеркамера қақпағы үшін); • Тығыздағыш (бу генераторы үшін); •
Шлангілер; • Жылытуға арналған төсемдер; • Радиоэлектрондық элементтер. 9. ED-240 кептіру шкафы – 1 бірлік (2007ж.ш.) Қажет болған жағдайда және
ED-240 кептіру шкафы істен шыққан жағдайда орындаушы келесі элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Құбырлы электр
жылытқыштар (қыздыру элементі); • Конденсатор; • Электр қозғалтқышы; • Элемент сезімтал термометриялық платина; • Қосқыштар; • Сенсор-температура
релесі; • Шанышқы; • Қосқыш; • Шанышқы; • Қуат блогы; • Коммутация тақтасы; • Қосқыштар; • Оптореле; • Бірлік индикаторы; • Ажыратқыш; • Басқару
және индикация тақтасы; • Розетка; • Экран; • Сағат механизмі 0-ден 99,59 сағатқа дейін біріктірілген қосқышы бар DS контроллері; • Температураны таңдау
шектегіші, 2-сынып (DIN 12880) оптикалық дабыл; • Алдыңғы жағындағы ауа клапанының атқарушы құрылғысы және артқы жағындағы Ø 50 мм сору құбыры
арқылы ауа алмасуды реттеу. 10. ШС-80 кептіру шкафы – 1 бірлік (2002ж.ш.) Қажет болған жағдайда және ШС-80 кептіру шкафы істен шыққан жағдайда
Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Құбырлы электр жылытқыштар; • Конденсатор; • Электр
қозғалтқышы; • Элемент сезімтал термометриялық платина; • Қосқыштар; • Сенсор-температура релесі; • Шанышқы; • Қуат блогы; • Коммутация тақтасы; •
Оптореле; • Бірлік индикаторы; • Ажыратқыш; • Басқару және индикация тақтасы; • Розетка; • Температура дабылы; • Басқару блогы; • Ысырмалар; •
Құбырлар; • Тығыздағыштар; • Желдету құбырының қақпағы; • Желдеткіш құбыр; • Рефлекторлар; • Тіректер. 11. ШС-80 кептіру шкафы – 1 бірлік (2021ж.ш.)
Қажет болған жағдайда және ШС-80 кептіру шкафы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға
(жөндеуге) міндетті: • Құбырлы электр жылытқыштар (қыздыру элементі); • Конденсатор; • Элемент сезімтал термометриялық платина; • Қосқыштар; •
Сенсор-температура релесі; • Шанышқы; • Қуат блогы; • Коммутация тақтасы; • Оптореле; • Бірлік индикаторы; • Ажыратқыш; • Басқару және индикация
тақтасы; • Розетка; • Температура дабылы; • Басқару блогы; • Ысырмалар; • Құбырлар; • Тығыздағыштар; • Желдету құбырының қақпағы; • Желдеткіш құбыр;
• Рефлекторлар; • Тіректер. 12. «Сапфир» ультрадыбыстық ваннасы – 1 бірлік (2006ж.ш.) Қажет болған жағдайда және «Сапфир» ультрадыбыстық ваннасы
істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Құбырлы электр жылытқыштар
(қыздыру элементі); • Су төгетін кран; • Тасымалдау тұтқалары; • Ультрадыбыстық қақпақ; • Қуат реттегіші және газсыздандырғыш; • Электр жылытқыштар; •
Тығыздағыштар; • Түтіктер, түтіктер; • Бекіткіштер мен қосқыштар; • Басқару блогы; • Қуат блогы; • Сандық таймер; • Датчиктер және басқа
радиоэлектрондық компоненттер. 13. УЗО-10-01 ультрадыбыстық қондырғысы – 1 бірлік (2004ж.ш.) Қажет болған жағдайда және УДЗ-10-01 ультрадыбыстық
қондырғысы істен шыққан жағдайда Орындаушы мынадай элементтерді, тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға (жөндеуге) міндетті: • Ультрадыбыстық
генератор; • Ультрадыбыстық Эмитент; • Тығыздағыштар; • Түтіктер, түтіктер; • Бекіткіштер мен қосқыштар; • Басқару блогы; • Қуат блогы; • Сандық таймер;
• Датчиктер және басқа радиоэлектрондық компоненттер. 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылу мерзімі бар тапсырыс берушінің алдын ала өтінімі
бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап жұмыстарды орындаудың (қызметтер көрсетудің) басталу күні.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және
онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған
жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде
көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген
мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін
қабылдамауға жол берілмейді)

шарт жасалған сәттен бастап және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін



Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"
Наименование организатора Акционерное общество "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"
№ конкурса: № 13915622-1
Наименование конкурса: Ремонт, замена запасных частей и техническое обслуживание оборудования Централизованного стерилизационного отделения (ЦСО)
Номер лота: № 76011422-ОК2
Наименование лота: Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника
товаров, работ, услуг:

331312.200.000001

Наименование услуги: Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Единица измерения: Одна услуга
Количество (объем): 1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную
стоимость:

4910000

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на
добавленную стоимость:

4910000

Срок оказания услуги: с момента заключения договора и по 31 декабря 2025 года
Размер авансового платежа *: 0 %
Гарантийный срок (в месяцах) 12



Описание требуемых характеристик, параметров и иных
исходных данных

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Ремонт, замена запасных частей и техническое обслуживание оборудования Централизованного стерилизационного отделения
(ЦСО)» 1. Целью настоящего Технического задания на «Ремонт, замену запасных частей и техническое обслуживание оборудования Централизованного
стерилизационного отделения (ЦСО)» (далее – Техническое задание) является установление требований к потенциальным поставщикам (исполнителям) на
ремонт, замену запасных частей и техническое обслуживание оборудования Централизованного стерилизационного отделения (далее – Оборудование ЦСО).
2. Заказчик: АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», расположенный по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект
Достык, 125. 3. Основными задачами по ремонту, замене запасных частей и техническому обслуживанию Оборудования ЦСО является оказание следующих
услуг (выполнение работ): 3.1. проверка узлов и элементов системы на предмет неисправности; 3.2. осуществление необходимых комплексных мероприятий
по предотвращению выхода из строя узлов и устройств; 3.3. еженедельно, в срок до 31 декабря 2025 года, в целях обеспечения бесперебойной работы,
проведение комплексной профилактики отказоустойчивости системы, а также мер по снижению износа; 3.4. регулярное тестирование работоспособности
систем и механизмов программной части системы и блоков управления; 3.5. составление дефектных актов и планов работ по плановому (срочному,
комплексному) ремонту; 3.6. при возникновении аварийной ситуации время для устранения неисправности составляет не более 2 (двух) часов. В случае
серьёзных поломок, время устранения должно составлять не более 24 (двадцать четырех) часов с момента обнаружения выхода из строя оборудования; 3.7.
гидравлические испытания стерилизационной камеры, наружный и внутренний осмотры камеры и парогенератора стерилизатора. 4. Аварийная служба
Исполнителя должна функционировать в непрерывном режиме: 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, в течение всего срока оказания
Услуги. 5. Исполнитель предоставляет гарантию на окончательные результаты оказанных услуг (выполненных работ) – сроком не менее 12 (двенадцати)
месяцев. 6. Исполнитель за свой счет и своими силами должен осуществлять закупку запасных частей, расходных материалов, инвентарь, материалы и пр.
(с предоставлением подтверждающих документов, при необходимости), предназначенные для оказания услуг (выполнения работ), связанных с техническим
обслуживанием и ремонтом, необходимые для надлежащего оказания услуг (выполнения работ) и по заключенному договору о государственных закупках.
7. Срок оказания услуг (выполнения работ): с момента подписания Договора о государственных закупках, ежемесячно и по предварительной заявке
Заказчика. 8. После выполнения всех видов работ (услуг) согласно данному Техническому заданию и руководствам по эксплуатации оборудования, а также
по истечении 72 (семидесяти двух) часов ввода в эксплуатацию Оборудования ЦСО, Исполнитель составляет Акт выполненных работ (оказанных услуг) и
предоставляет ежемесячную документацию с творческим фотоотчетом по форме согласованной с Заказчиком на бумажном носителе и в электронном
варианте. 9. В стоимость работ (услуг) по ремонту и замене запасных частей, включены стоимость запасных частей (расходных материалов, узлов, агрегатов
и пр.) и стоимость пуско-наладочных работ. 10. После оказания Исполнителем услуг по техническому обслуживанию критически важного оборудования,
Заказчик подтверждает их выполнение и принимает Оборудование ЦСО для дальнейшей эксплуатации, о чём составляется Акт сдачи-приёмки
выполненных работ (оказанных услуг) и делается запись в журнале технического обслуживания (ТО). 11. В случае возникновения неисправности
Оборудования ЦСО, по заявочному ремонту, Исполнитель обязан уведомлять (информировать) Заказчика (в письменной форме), о состоянии Оборудования
ЦСО и при необходимости, выдать предписание (рекомендацию) по замене оборудования или его запасных частей. 12. Основные и обязательные требования
по ремонту, замене запасных частей и техническому обслуживанию Оборудования ЦСО: 12.1. правоспособность Исполнителя, осуществляющего виды
деятельности, подлежащих лицензированию, подтверждается посредством предоставления электронной копии соответствующей лицензии, выданной в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании; 12.2. Исполнитель предоставляет копии документов на своих работников,
подтверждающих право работы с электроустановками 3-ей группы допуска по электробезопасности (до 1000В), с проверкой знаний норм и правил работы в
электроустановках; 12.3. Исполнитель при организации и выполнении работ (оказании услуг) обязан соблюдать действующее законодательство Республики
Казахстан об охране труда и иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов Республики Казахстан, а
также соблюдать нормы и требования правил техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной безопасности и соблюдать санитарные
нормы и правила; 12.4. Заказчик не несет ответственность за вред жизни и здоровью работников Исполнителя в ходе выполнения работ (оказания услуг);
12.5. при выполнении работ (оказания услуг) наличие у специалиста Исполнителя спецодежды, специальной обуви, защитных средств и инвентаря; 12.6.
Исполнитель обязан иметь в штате инженера или технического работника (техника сервисного обслуживания), с сертификатом на право обслуживания
соответствующего медицинского оборудования (от производителя медицинской техники) – не менее 2-х работников; 12.7. Исполнитель предоставляет копии
сертификатов (удостоверений) на инженера по обслуживанию оборудования ЦСО (или схожего с ними) для допуска к обслуживанию и ремонту, согласно
требованиям по промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением – 1 работник; 12.8. Исполнитель вправе предоставить документ на
право проведения работ в области промышленной безопасности; 12.9. дополнительные работы (услуги) или работы (услуги) по внеплановому ремонту
Оборудования ЦСО проводятся по заявкам-распоряжениям Заказчика с оформлением соответствующих актов. 13. Все материалы, использующиеся при
оказании услуги (выполнении работ) должны быть новыми и иметь сертификат соответствия от завода-изготовителя. Для устранения поломки (выхода из
строя), наличие у Исполнителя запасных частей, расходных материалов, узлов, агрегатов и прочего – обязательно. 14. В эксплуатации Заказчика находится
следующее оборудование: 1. Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М – 1 единица (2022г.в.). При необходимости и в случае выхода из строя
Аквадистиллятора ДЭ-25М Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Электрощит ИПМГ.645329.008; • Щит
распределительный пластиковый IP40 CNK 40-8-1 tekfor; • Лампа сигнальная ЛСК-47 (зеленая) TDM; • Лампа сигнальная ЛСК-47 (красная) TDM; • Кнопка
SB7-CAL35 tekfor – 1 единица; • Контактор модульный КМ40-40 IEK; • Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А х-ка С ТУ 2000АГИЕ641235.003; •
Испарители ИЮТЕ681827.001; • Электронагреватели ИЮТЕ681817.107; • Кран шаровой (вода) бабочка; • Трубка медицинская резиновая типа 68х1,5 или
трубка медицинская ПВХ 8х2,0 дл.0,5м; • Радиоэлектронные элементы; • Шланги. 2. Дезинфекционная камера ВФЭ-2/09 СЗМО – 1 единица (2000г.в.) При
необходимости и в случае выхода из строя Дезинфекционной камеры ВФЭ-2/09 СЗМО, Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие
элементы, узлы и агрегаты: • Парообразователь; • Нагревательные элементы; • Предохранительная решетка; • Испаритель для формалина; • Уплотнители
коллектора; • Щит управления; • Коллектор слива воды; • Термометр ТКП-160 сг М2; • Термометр прямой ТУ 25. 11663-76 СП2К; • Вытяжной воздуховод с
клапаном; • Указатель уровня воды в сборе; • Плечико для одежды; • Воронка с краном в сборе; • Водосливной патрубок ½; • Болт М8 с шайбой 8 для
крепления трубы заслонки; • Уплотнитель вытяжной трубы; • Полка для книг; • Стакан высокий 100 мл; • Электронагреватели для воздуха; •
Электронагреватели для воды; • Предохранитель; • Уплотнители для отсеков погрузки и выгрузки; • Прокладки под ТЭН; • Шланги; • Радиоэлектронные
элементы. 3. Стерилизатор воздушный ГП-160–ПЗ – 1 единица (2021г.в). При необходимости и в случае выхода из строя Стерилизатора воздушного
ГП-160–ПЗ Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Электронагреватели трубчатые КИУС.681819.043-01;
• Конденсатор К78-17-а-450В-3 мкФ±10%-В ТУ 6261-001-07594095-95; • Электродвигатель R2Е180-AН05-33; • Элемент чувствительный термометрический
платиновый CRZ 2005 CLASS:В; • Соединители; • Датчик-реле температуры Ту 95-S (235C,1000мм); • Вилка В10-753 10А 250В ТУ 3464-002-02952612-93; •
Соединитель 1-32-09 У3 ГОСТ 25671-83; • Вилка В10/16-759(АВС) ТУ 3464-002-02952612-93; • Блок силовой; • Плата коммутации КИУС.687281.055-01; •
Соединители 1-32-09 У3 ГОСТ 25671-83; • Опто-реле KSD225AC8 (Cosmo); • Индикатор единичный АЛ307КМ, вариант 1 ААО.336.076 ТУ; • Выключатель
R595,250V,15A AC,125/250 Neon Lamp; • Соединители 1-33-09 У3 ГОСТ 25671-83; • Плата управления и индикации; • Розетка HU-5; • Розетка HU-4; • Экран.
4. Стерилизатор ГК-100-3 – 1 единица (2009г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Стерилизатора ГК-100-3 Исполнитель обязан заменить
(отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Вставка плавкая ВП 1-1 0,5А; • Кольцо; • Прокладка (под крышку парогенератора); • Стекло
водоуказательное D 12x3 L = 258 мм; • Лампа сигнальная МН-26-0, 12-1; • Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-1, неокрашенная; • Электронагреватели
трубчатые; • Шайбы; • Коробка КСК-18; • Парогаситель; • Подставка под биксы; • Диоды; • Выпрямители; • Транзисторы; • Манометр; • Выключатели; •
Пускатели; • Реле; • Переключатели; • Краны шаровые; • Датчики; • Электроды; • Клапаны предохранительные; • Прижимы; • Винты; • Прижимы в сборе с
винтами; • Стекло подоуказательное D 12x3, L=258мм; • Фильтры; • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Прокладка (для крышки стерилизационной
камеры); • Прокладка (для парогенератора); • Шланги; • Прокладки под ТЭН; • Радиоэлектронные элементы. 5. Стерилизатор паровой с автоматической
системой управления ГК-100 «СЗМО» – 1 единица (2022г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Стерилизатора паровой с автоматической
системой управления ГК-100 «СЗМО» Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Колпачок (под указатель
уровня); • Уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры); • Кольцо (прокладка под крышку парогенератора); • Прокладки под ТЭН; •
Трубка стеклянная 12х1,5-260; • Электронагреватели (ТЭН); • Вставка плавкая; • Шайбы; • Клапан обратный VT.151; • Прокладка; • Опора; • Ключ для
замка камеры; • Клеммный блок КБ 25-08 ТУ 16.536.151-80; • Клеемные блоки WAGO 261-108; • Клеемный блок КБ 25-04 ТУ 16.536.151-80; • Датчик ВБИ-
М12-60У-1131-Л; • Выключатель ВА 47-29,3РС25А; • Вставка плавкая ВП1-1 АГО 481.303 ТУ; • Держатель предохранителя ДВП-4; • Пускатель магнитный
ПМ-12-025 100 УХЛ4(1з) ТУ 16-89, ИГФР 644236.033 ТУ; • Блок управления стерилизатором БУС 5П; • Кнопки; • Клапан электромагнитный SMART SP61355
220B 50Гц; • Клапан электромагнитный двойной SMART SP61355 220B 50Гц; • Клапан электромагнитный VXS245FZ1GA; • Клапан электромагнитный
EVXP214OS-04F-4T; • Арматуры светосигнальные ЭСА-12К; • Термистор JNR15S100L; • Варистор JVR14N391K; • Термопреобразователь сопротивления ДТС
044-Pt100.C2/1,5; • Термопреобразователь сопротивления ДТС 044-Pt100.C2/0,8; • Датчики уровня; • Фильтр; • Конденсаторы К73-17-400В-1мКФ; •
Резисторы С2-33Н-0,5-330 кОм±10%; • Клеммный блок WAGO 261-104. 6. Стерилизатор ГК-100-3 – 1 единица (2010г.в.) При необходимости и в случае
выхода из строя Стерилизатора ГК-100-3 Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Вставка плавкая ВП 1-1
0,5А; • Кольцо; • Прокладка (под крышку парогенератора); • Стекло водоуказательное D 12x3 L = 258 мм; • Лампа сигнальная МН-26-0, 12-1; • Арматура
светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-1, неокр.; • Электронагреватели трубчатые; • Шайбы; • Коробка КСК-18; • Парогаситель; • Подставка под биксы; • Диоды; •
Выпрямители; • Транзисторы; • Манометр; • Выключатели; • Пускатели; • Реле; • Переключатели; • Краны шаровые; • Датчики; • Электроды; • Клапаны
предохранительные; • Прижимы; • Винты; • Прижимы в сборе с винтами; • Стекло подоуказательное D 12x3, L=258мм; • Фильтры; • Электронагреватели
трубчатые (ТЭН); • Прокладка (для крышки стеркамеры); • Прокладка (для парогенератора); • Шланги; • Прокладки под ТЭН; • Радиоэлектронные
элементы. 7. Стерилизатор ГК-100-3 – 1 единица (2012г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Стерилизатора ГК-100-3 Исполнитель обязан
заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Вставка плавкая ВП 1-1 0,5А; • Кольцо; • Прокладка (под крышку парогенератора); •
Стекло водоуказательное D 12x3 L = 258 мм; • Лампа сигнальная МН-26-0, 12-1; • Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-1, неокр.; • Электронагреватели
трубчатые; • Шайбы; • Коробка КСК-18; • Парогаситель; • Подставка под биксы; • Диоды; • Выпрямители; • Транзисторы; • Манометр; • Выключатели; •
Пускатели; • Реле; • Переключатели; • Краны шаровые; • Датчики; • Электроды; • Клапаны предохранительные; • Прижимы; • Винты; • Прижимы в сборе с
винтами; • Стекло подоуказательное D 12x3, L=258мм; • Фильтры; • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Прокладка (для крышки стеркамеры); •
Прокладка (для парогенератора); • Шланги; • Прокладки под ТЭН; • Радиоэлектронные элементы. 8. Стерилизатор ГК-100-3 – 1 единица (2008г.в.) При
необходимости и в случае выхода из строя Стерилизатора ГК-100-3 Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты:
• Вставка плавкая ВП 1-1 0,5А; • Кольцо; • Прокладка (под крышку парогенератора); • Стекло водоуказательное D 12x3 L = 258 мм; • Лампа сигнальная
МН-26-0, 12-1; • Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-1, неокр.; • Электронагреватели трубчатые; • Шайбы; • Коробка КСК-18; • Парогаситель; •
Подставка под биксы; • Диоды; • Выпрямители; • Транзисторы; • Манометр; • Выключатели; • Пускатели; • Реле; • Переключатели; • Краны шаровые; •
Датчики; • Электроды; • Клапаны предохранительные; • Прижимы; • Винты; • Прижимы в сборе с винтами; • Стекло подоуказательное D 12x3, L=258мм; •
Фильтры; • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Прокладка (для крышки стеркамеры); • Прокладка (для парогенератора); • Шланги; • Прокладки под
ТЭН; • Радиоэлектронные элементы. 9. Шкаф сушильный ED-240 – 1 единица (2007г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Шкафа сушильного
ED-240 Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Конденсатор; •
Электродвигатель; • Элемент чувствительный термометрический платиновый; • Соединители; • Датчик-реле температуры; • Вилка; • Соединитель; •
Вилка; • Блок силовой; • Плата коммутации; • Соединители; • Оптореле; • Индикатор единичный; • Выключатель; • Плата управления и индикации; •
Розетка; • Экран; • DS контроллер с интегрированным выключателем с часовым механизмом от 0 до 99,59 ч; • Ограничитель выбора температуры, класс 2
(DIN 12880) с оптическим сигналом тревоги; • Регуляция воздухообмена посредством исполнительного устройства воздушного клапана на фронтальной
стороне и вытяжной трубы Ø 50 мм на задней стороне. 10. Шкаф сушильный ШС-80 – 1 единица (2002г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя
Шкафа сушильного ШС-80 Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Электронагреватели трубчатые; •
Конденсатор; • Электродвигатель; • Элемент чувствительный термометрический платиновый; • Соединители; • Датчик-реле температуры; • Вилка; • Блок
силовой; • Плата коммутации; • Оптореле; • Индикатор единичный; • Выключатель; • Плата управления и индикации; • Розетка; • Сигнализатор
температуры; • Блок управления; • Защелки; • Патрубки; • Уплотнители; • Крышка вентиляционного патрубка; • Патрубок вентиляционный; • Отражатели;
• Опоры. 11. Шкаф сушильный ШС-80 – 1 единица (2021г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Шкафа сушильного ШС-80 Исполнитель обязан
заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Конденсатор; • Элемент чувствительный
термометрический платиновый; • Соединители; • Датчик-реле температуры; • Вилка; • Блок силовой; • Плата коммутации; • Оптореле; • Индикатор
единичный; • Выключатель; • Плата управления и индикации; • Розетка; • Сигнализатор температуры; • Блок управления; • Защелки; • Патрубки; •
Уплотнители; • Крышка вентиляционного патрубка; • Патрубок вентиляционный; • Отражатели; • Опоры. 12. Ультразвуковая ванна «Сапфир» – 1 единица
(2006г.в.) При необходимости и в случае выхода из строя Ультразвуковой ванны «Сапфир» Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие
элементы, узлы и агрегаты: • Электронагреватели трубчатые (ТЭН); • Сливной кран; • Ручки для переноски; • Крышка для УЗВ; • Регулятора мощности и
дегазатора; • Электронагреватели; • Уплотнители; • Шланги, трубки; • Крепления и соединители; • Блок управления; • Силовой блок; • Цифровой таймер; •
Датчики и другие радиоэлектронные компоненты. 13. Ультразвуковая установка УЗО-10-01 – 1 единица (2004г.в.) При необходимости и в случае выхода из
строя Ультразвуковой установки УЗО-10-01 Исполнитель обязан заменить (отремонтировать) следующие элементы, узлы и агрегаты: • Ультразвуковой
генератор; • Ультразвуковой излучатель; • Уплотнители; • Шланги, трубки; • Крепления и соединители; • Блок управления; • Силовой блок; • Цифровой
таймер; • Датчики и другие радиоэлектронные компоненты. Дата начала выполнения работ (оказания услуг) с момента подписания договора о
государственных закупках по предварительной заявке Заказчика со сроком действия до 31 декабря 2025 года.

Условия к потенциальному поставщику в случае
определения его победителем и заключения с ним договора
о государственных закупках (указываются при
необходимости) (Отклонение потенциального поставщика
за не указание и непредставление указанных сведений не
допускается)

с момента заключения договора и по 31 декабря 2025 года


